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Le husaid i In Vitro Diagndiseach

Réamhchuraimi bailiuchan:
Déan cinnte NACH dtagann an barr spuinse i dteagmhail
le aon dromchla sula mbailitear é.

NIOR chéir don deontéir ithe, 61, tobac a chaitheamh na
guma a chogaint ar feadh 30 néiméad sula mbailitear
sampla seile.

Usaid bheartaithe: T4 an tairge seo deartha chun samplai
seile daonna ADN a bhailit agus a chobhsu 6 shamplai
béil duine.

Clar abhair: Ta trealamh 1 bailiichan ann

Rabhaidh agus réamhchutraimi: Guais tachtach. Ba chéir
a bheith ciramach ag cuir an spuinse isteach sa bhéal.

Nigh le huisce ma thagann leacht cobhsu i dteagmhail
le suile né le craiceann. NA ionghabh. Féach MSDS ag
www.dnagenotek.com

Storas: 15°C-25°C

Achoimre agus minit ar an trealamh: ORAcollect-DNA féin
bhailithe a sholdthraionn na habhair agus na treoracha chun
samplaf seile daonna a bhailiu.
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Treoracha maidir le bailia an sampla:

Oscail an pacaiste agus bain amach an
bailitheoir gan teagmhdil a dhéanamh le barr
an spuinse. Cuir an spuinse chomh fada siar
sa bhéal agus is compordach agus cuimil
feadh na gumai iochtaracha (féach an iomha
gar-amhairc) & mhothu siar agus aniar. Cuimil
na gumai go réidh 10 n-uaire. Seachain na
fiacla a chuimilt, mas féidir.

Déan tairiscint chuimil aris go réidh ar
an taobh eile den bhéal feadh na gumai
iochtaracha ar feadh 10 n-uaire breise.

Coinnigh an feadan ina sheasamh chun an
leacht cobhsu taobh istigh den fheadan

a chosc 6 dhoirteadh. Oscail an caipin én
bhfeadan bailiichain gan teagmhail a
dhéanambh leis an spuinse.

Cas an caipin bun os cionn, cuir an spuinse
isteach san fheadan agus dun an caipin
go daingean.

15x

Aisiompaigh an feadan le caipin agus croith
go tréan 15 uair.
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Nil ORAcollect-DNA ar fail le diol sna Stait Aontaithe.

Is trédmharc chldraithe é ORAcollect agus is tradmharc de chuid DNA Genotek Crp. é DNA Genotek.

D'fhéadfadh nach mbeadh roinnt tairgi DNA Genotek ar fail i ngach réigitin geografach; déan teagmhéil le d'ionadaf
diolachain le haghaidh sonraf. Ta gach protacal de chuid DNA Genotek, chomh maith leis na paipéir bhana agus notaf
iarratais ar fail sa mhir tacaiochta ar ar laithredn gréasain ag www.dnagenotek.com.
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